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 EINFÜHRUNG                                                                                                                                    
Vitamin D bezeichnet eine Gruppe von fettlöslichen Seco-
steroiden, welche die Aufnahme von Kalzium, Eisen, Ma-
gnesium, Phosphat und Zink im Darm verbessern. Beim 
Menschen sind die wichtigsten Verbindungen dieser Gruppe 
Vitamin D3 und Vitamin D2.1 Vitamin D3 wird auf natürliche 
Weise in der menschlichen Haut durch die Einwirkung von 
ultraviolettem Licht gebildet, während Vitamin D2 haupt-
sächlich über die Nahrung aufgenommen wird. Vitamin D 
wird in die Leber transportiert, wo es zu 25-Hydroxy-Vit-
amin-D umgewandelt wird. In der Medizin wird ein 25-Hy-
droxy-Vitamin-D-Bluttest zur Bestimmung der Vitamin-D-
Konzentration im Körper verwendet. Die Blutkonzentration 
von 25-Hydroxy-Vitamin-D (einschließlich D2 und D3) gilt 
als der beste Indikator für den Vitamin-D-Status. Vitamin-
D-Mangel ist inzwischen als globale Epidemie anerkannt.2 
So gut wie jede Zelle in unserem Körper hat Rezeptoren für 
Vitamin D, was bedeutet, dass sie alle eine „genügende“ 
Menge an Vitamin D brauchen, um richtig zu funktionieren. 
Die mit einem Vitamin-D-Mangel verbundenen Gesund-
heitsrisiken sind weitaus gravierender als bislang ange-
nommen. Vitaminmangel wird mit verschiedenen schweren 
Krankheiten in Verbindung gebracht: Osteoporose, Osteo-
malazie, Multiple Sklerose, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
Schwangerschaftskomplikationen, Diabetes, Depressionen, 
Schlaganfälle, Autoimmunkrankheiten, Influenza, verschie-
dene Krebsarten, Infektionskrankheiten, Alzheimer, Fettlei-
bigkeit und erhöhte Sterblichkeit usw.3

Der ZuhauseTEST Vitamin D ist ein chromatographischer 
Immunoassay für den halbquantitativen Nachweis von 
25-Hydroxy-Vitamin-D (25 (OH) D) in menschlichem Voll-
blut aus der Fingerbeere. Dieser Test liefert ein vorläufiges 
diagnostisches Ergebnis und kann zum Screening auf Vita-
min-D-Mangel verwendet werden.
Der ZuhauseTEST Vitamin D beruht auf dem Prinzip der 
kompetitiven Bindung. Während des Tests wandert die Mi-
schung chromatographisch durch Kapillarwirkung auf der 
Membran nach oben. Die Membran ist im Bereich der Test-
linie des Streifens mit 25 (OH) D-Antigenen vorbeschichtet. 
Während des Tests konkurriert das in der Probe vorhande-
ne 25 (OH) D mit dem 25 (OH) D auf der Testlinie um die 
begrenzte Menge an Anti-25-(OH)-Vitamin-D-Antikörpern 
im Konjugat. Je höher die Konzentration von 25 (OH) D in 
der Probe ist, desto heller wird die T-Linie. Das Ergebnis wird 
anhand der mit dem Kit gelieferten Farbkarte abgelesen. 
Zur Kontrolle des Verfahrens erscheint im Bereich der Kon-
trolllinie immer eine farbige Linie, um anzuzeigen, dass das 
richtige Probenvolumen hinzugefügt und der Test korrekt 
durchgeführt wurde.

 TESTINHALT                                                                                                                                 
•	 1 Testkassette [25(OH)D] mit 1 Pipette im Folienbeutel
•	 1 Gefäß mit Probenverdünnungspuffer
•	 2 Automatik Stechhilfen
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•  1 Gebrauchsanweisung
•	 1 Farbkarte
Zusätzlich wird benötigt:

•	 1 Uhr zur Zeiterfassung

 VORBEREITUNG                                                                                                                                   
Bringen Sie Testkassette und Probenverdünnungspuffer vor 
Testbeginn auf Raumtemperatur. Waschen Sie Ihre Hände 
gründlich mit Seife und spülen Sie sie mit klarem, warmem 
Wasser ab.

 TESTDURCHFÜHRUNG                                                                                                                                    
Lesen Sie vor Durchführung des Tests die Gebrauchsanwei-
sung einmal vollständig durch. Eine Schritt-für-Schritt-An-
leitung befindet sich auf der nächsten Seite und beschreibt 
die Testdurchführung.

 LEISTUNGSDATEN                                                                                                                                  
Genauigkeit
Es wurde eine klinische Bewertung durchgeführt, bei der die 
mit dem ZuhauseTEST Vitamin D erhaltenen Ergebnisse mit 
einem anderen Vitamin-D-Schnelltest verglichen wurden. 
Die interne klinische Studie wurde mit 90 Vollblutproben 
durchgeführt und die Gesamtgenauigkeit beträgt 94.4%.

Methode Referenzmethode
(Vitamin D Schnelltest)

Ge-
samt-
ergeb-
nisse

Zuhause-
TEST
Vitamin D

Ergebnisse Man-
gelhaft

Un-
zurei-
chend

Ausrei-
chend

Mangel-
haft

4 3 0 7

Unzurei-
chend

0 53 2 55

Ausrei-
chend

0 0 28 28

Gesamtergebnisse 4 56 30 90

Genauigkeit
> 

99.9%
94.6 
%

93.3 
%

94.4 
%

 LAGERUNG UND STABILITÄT                                                                                                                    
Lagern Sie den Test im versiegelten Beutel verpackt bei 2-30 °C. 
Der Test ist bis zu dem auf dem versiegelten Beutel aufge-
druckten Verfallsdatum stabil. Bis zur Verwendung muss der 

genügend ist, bedeutet dies, dass der Vitamin-D-Spiegel 
im Blut unter 30 ng/mL liegt und dass Sie einen Arzt auf-
suchen sollten, um ihm das Testergebnis zu zeigen. Der 
Arzt entscheidet dann, ob zusätzliche Analysen durchge-
führt werden sollten.

7.	�Was muss ich tun, sollte das Ergebnis ausreichend sein? 
Falls das Ergebnis ausreichend ist, bedeutet dies, dass der 
Vitamin-D-Spiegel größer oder gleich 30 ng/mL ist und 
sich somit im Normbereich befindet. Ein Fall von Vitamin-
D-Toxizität (Hyperkalzämie) ist zwar selten, kann aber auf 
der Grundlage solcher Testergebnisse nicht ausgeschlos-
sen werden. Wenn die Symptome jedoch anhalten, wird 
empfohlen, einen Arzt aufzusuchen.

Gebrauchsanweisung Deutsch
Revision vom 2025-03 (Rev.00)

Vitamin DEN

 INTRODUCTION                                                                                                                                    
Vitamin D refers to a group of fat-soluble secosteroids re-
sponsible for increasing intestinal absorption of calcium, 
iron, magnesium, phosphate and zinc. In humans, the most 
important compounds in this group are vitamin D3 and vi-
tamin D2.1 Vitamin D3 is naturally produced in the human 
skin through the exposure to ultraviolet light and Vitamin 
D2 is mainly obtained from foods. Vitamin D is transported 
to the liver where it is metabolized to 25-hydroxy Vitamin 
D. In medicine, a 25-hydroxy Vitamin D blood test is used to 
determine Vitamin D concentration in the body. The blood 
concentration of 25-hydroxy Vitamin D (including D2 and 
D3) is considered the best indicator of Vitamin D status. Vi-
tamin D deficiency is now recognized as a global epidemic.2 
Virtually every cell in our body has Receptors for Vitamin D, 
meaning that they all require “Sufficient” Level of Vitamin 
D for adequate functioning. The health risks associated with 
Vitamin D deficiency are far more severe than previously 
thought. Vitamin deficiency has been linked to various 
serious diseases: Osteoporosis, Osteomalacia, Multiple Sc-
lerosis, Cardiovascular Diseases, Pregnancy Complications, 
Diabetes, Depression, Strokes, Autoimmune Diseases, Flu, 
Different Cancers, Infectious Diseases, Alzheimer, Obesity 
and Higher Mortality etc.3

The ZuhauseTEST Vitamin D is a rapid chromatographic im-
munoassay for the semi-quantitative detection of 25-hydro-
xyvitamin D (25 (OH) D) in human fingerstick whole blood. 
This assay provides a preliminary diagnostic test result and 
can be used to screening for Vitamin D deficiency.
The ZuhauseTEST Vitamin D is based on the principle of 
competitive binding. During testing, the mixture migrates 
upward on the membrane chromatographically by capillary 
action. The membrane is pre-coated with 25 (OH) D anti-
gens on the test line region of the strip. During testing, 25 
(OH) D present in the specimen will compete with 25 (OH) 
D on the test line for limited amount of anti-25 OH Vitamin 
D antibodies in the conjugate. The higher concentration of 
25 (OH) D in the specimen, the lighter would be the T line. 
The result will be read according to the Color card provided 
with the kit. To serve as a procedural control, a colored line 
will always appear in the control line region indicating that 
proper volume of specimen has been added and that the 
test has been conducted correctly.

 TEST CONTENTS                                                                                                                                 
•	 1 test cassette [25(OH)D] with 1 pipette in a foil pouch
•	 1 tube with sample dilution buffer
•	 2 automatic lancing devices

PROMISEMED HANGZHOU 
MEDITECH CO., LTD. 
No. 1388 Cangxing Street, 
Cangqian Community, 
Yuhang District, Hangzhou City, 
311121 Zhejiang, China

0197

GEBRAUCHSANWEISUNG
Test im versiegelten Beutel verbleiben. NICHT EINFRIEREN. 
Nach dem Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

 WARNUNGEN UND WICHTIGE 
 INFORMATIONEN                                                                                                                    
•	 �Der Test ist nur zur Anwendung außerhalb des Körpers be-

stimmt.
•	 �Nicht essen, trinken oder rauchen in dem Bereich, in dem 

die Proben oder Kits gehandhabt werden.
•	 �An einem trockenen Ort bei 2-30 °C (36-86 °F) aufbewah-

ren und Bereiche mit hoher Feuchtigkeit vermeiden. Falls 
die Folienverpackung beschädigt ist oder geöffnet wurde, 
bitte nicht verwenden.

•	 �Das Ergebnis dieses Tests ist ein Hinweis auf den Vitamin-
D-Status. Bei wiederholt auftretenden abnormalen Ergeb-
nissen oder Symptomen muss ein Arzt konsultiert werden.

•	 �Halten Sie sich strikt an die vorgegebene Zeit, da sonst die 
Ergebnisse verfälscht sind.

•	 �Verwenden Sie den Test nur einmal. Die Testkassette darf 
nicht auseinander gebaut und das Testfenster darf nicht 
berührt werden.

•	 �Das Kit darf weder eingefroren, noch nach dem auf der Ver-
packung aufgedruckten Verfallsdatum verwendet werden.

•	 �Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
•	 �Alle Testkomponenten sollten gemäß den örtlichen Vor-

schriften entsorgt werden.
•	 �Der ZuhauseTEST Vitamin D liefert nur ein halbquantita-

tives analytisches Ergebnis. Um ein bestätigtes Ergebnis zu 
erhalten, muss eine sekundäre Analysemethode verwendet 
werden.

•	 �Es ist möglich, dass technische oder verfahrenstechnische 
Fehler sowie andere störende Substanzen in der Vollblut-
probe zu fehlerhaften Ergebnissen führen können.

•	 �Wie bei allen diagnostischen Tests müssen alle Ergebnisse 
mit anderen klinischen Informationen, die dem Arzt zur 
Verfügung stehen, bestätigt werden.

•	 �Andere klinisch verfügbare Tests sind erforderlich, wenn 
fragwürdige Ergebnisse erhalten werden.

 BIOLOGISCHE REFERENZBEREICHE 
 UND LITERATUR                                                                                                                    

25-OH Vitamin-
D-Spiegel

Referenzbereich 
(ng/ml)

Referenzbereich 
(nmol/L)

Mangelhaft 0-10 0-25

Unzureichend 10-30 25-75

Ausreichend 30-100 75-250

1. �Holick MF (March 2006). High prevalence of vitamin D 
inadequacy and implications for health.Mayo Clinic Pro-
ceedings. 81 (3): 353–73.

2. �Eriksen EF, Glerup H (2002). Vitamin D deficiency and 
aging: implications for general health and osteoporosis. 
Biogerontology. 3 (1-2): 73–7.

3. �Grant WB, Holick MF (June 2005). Benefits and require-
ments of vitamin D for optimal health: a review. Alterna-
tive Medicine Review.10 (2): 94–111.

 ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN                                                                                                                    
1.	�Wie funktioniert der Vitamin-D-Test? In der Medizin ist 

das 25-Hydroxy-Vitamin-D die Hauptspeicherform von 
Vitamin D im Körper. Daher kann der Gesamtstatus von 
Vitamin D durch Bestimmung des 25-Hydroxy-Vitamin-
D-Gehalts ermittelt werden. Ein 25-Hydroxy-Vitamin-
D-Spiegel von weniger als 30 ng/mL deutet bei einem 
positiven Ergebnis auf einen Vitamin-D-Mangel oder 
-Insuffizienz hin. In diesen Fällen kann eine Vitamin-D-
Ergänzung empfohlen werden.

2.	�Wann sollte der Test verwendet werden? Die klinische 
Anwendung von 25-Hydroxy-Vitamin-D dient haupt-
sächlich der Diagnose, Behandlung und Überwachung 
von Rachitis (Kinder), Osteomalazie, postmenopausaler 
Osteoporose und renaler Osteopathie. Ein Vitamin-D-
Mangel wird auch mit vielen anderen Krankheiten in 
Verbindung gebracht, darunter Krebs, Herz-Kreislauf-
Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen, Diabetes und 
Depressionen. Überwachen Sie Ihren Vitamin-D-Spiegel, 
um festzustellen, ob Sie Vitamin-D-Präparate einnehmen 
sollten. Der Vitamin-D-Schnelltest kann zu jeder Tages-
zeit angewendet werden.

3.	�Kann das Ergebnis falsch sein? Die Ergebnisse sind ge-
nau, sofern die Anweisungen sorgfältig beachtet wer-
den. Dennoch kann das Ergebnis falsch sein, wenn der 
ZuhauseTEST Vitamin D vor der Testdurchführung nass 
wurde, wenn die in die Probenvertiefung gegebene Blut-
menge nicht ausreichend ist oder wenn die Anzahl der 
Puffertropfen weniger als 2 oder mehr als 3 beträgt. Die 
in dem Folienbeutel enthaltene Pipette ermöglicht es, die 
korrekte Menge des gesammelten Blutes zu überprüfen. 
Außerdem besteht aufgrund der immunologischen Prin-
zipien in seltenen Fällen die Möglichkeit von falschen 
Ergebnissen. Für solche Tests, die auf immunologischen 
Prinzipien beruhen, wird immer eine Rücksprache mit 
dem Arzt empfohlen.

4.	�Wie sollte der Test interpretiert werden, wenn die Farbe 
und die Intensität der Linien sich unterscheiden? Bitte 
beziehen Sie sich auf die Abbildung und vergleichen Sie 
die Intensität der T-Linie mit der ,, Vitamin-D-Farbkarte“, 
die dem Kit beiliegt.

5.	�Ist das Ergebnis noch zuverlässig, wenn ich das Ergebnis 
nach 20 Minuten ablese? Nein. Das Ergebnis sollte 10 Mi-
nuten nach Zugabe des Puffers abgelesen werden. Nach 
20 Minuten ist das Testergebnis ungültig.

6.	�Was muss ich tun, sollte das Ergebnis mangelhaft oder 
ungenügend sein? Falls das Ergebnis mangelhaft oder un-
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 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 
1.	�Comment fonctionne le test de vitamine D ? En médecine, 

la 25-hydroxy-vitamine D est la principale forme de stocka-
ge de la vitamine D dans le corps. Par conséquent, le statut 
global en vitamine D peut être déterminé en déterminant 
le taux de 25-hydroxy-vitamine D. Un taux de 25-hydroxy-
vitamine D inférieur à 30 ng/mL indique une carence ou une 
insuffisance en vitamine D en cas de résultat positif. Dans 
ces cas, une supplémentation en vitamine D peut être re-
commandé. 

2. �Quand le test doit-il être utilisé ? L‘utilisation clinique de la 
25-hydroxy-vitamine D est principalement destinée au dia-
gnostic, au traitement et à la surveillance du rachitisme (chez 
l’enfant), de l’ostéomalacie, de l’ostéoporose post-méno-
pausique et de l’ostéopathie rénale. La carence en vitamine 
D est également associée à de nombreuses autres maladies, 
notamment le cancer, les maladies cardiovasculaires, les ma-
ladies auto-immunes, le diabète et la dépression. Surveillez 
votre taux de vitamine D pour savoir si vous devez prendre 
des suppléments de vitamine D. Le test rapide de vitamine D 
peut être utilisé à tout moment de la journée. 

3. �Le résultat peut-il être faux ? Les résultats sont exacts, à 
condition que les instructions soient soigneusement res-
pectées. Toutefois, le résultat peut être faux si le test Zu-
hauseTEST Vitamine D est mouillé avant d’être utilisé, 
si la quantité de sang placée dans le puits de l’échantillon 
est insuffisante ou si le nombre de gouttes de tampons 
est inférieur à 2 ou supérieur à 3. La pipette incluse avec 
la cassette permet de vérifier la quantité correcte de sang 
collectée. En outre, en raison des principes immunologiques, 
il existe une possibilité de résultats incorrects dans de rares 
cas. Il est toujours recommandé de consulter le médecin 
pour effectuer de tels tests, qui sont basés sur des principes 
immunologiques.

4. �Comment le test doit-il être interprété si la couleur et 
l’intensité des lignes diffèrent ? Veuillez vous référer 
à l’illustration et comparer l‘intensité de la ligne T avec le 
« nuancier de vitamine D » fourni avec le kit.

5. �Le résultat est-il toujours fiable si je lis le résultat après 
20 minutes ? Non. Le résultat doit être lu 10 minutes après 
l’ajout du tampon. Le résultat du test est invalide 20 minutes 
après.

6. �Que dois-je faire si le résultat est faible ou insuffisant ? Si 
le résultat est faible ou insuffisant, cela signifie que le taux de 
vitamine D dans le sang est inférieur à 30 ng/mL et que vous 
devez consulter un médecin pour lui montrer le résultat du 
test. Le médecin décidera ensuite s’il convient de procéder à 
des analyses supplémentaires.

7. �Que dois-je faire si le résultat est suffisant ? Si le résultat est 
suffisant, cela signifie que le taux de vitamine D est supérieur 
ou égal à 30 ng/mL et qu’il se situe donc dans la plage nor-
male. Bien que les cas de toxicité de la vitamine D (hypercal-
cémie) soient rares, cela ne peut être exclu sur la base de ces 
résultats de test. Cependant, si les symptômes persistent, il 
est recommandé de consulter un médecin.

Instructions en français,
Révision de la version de 03/2025 (Rév. 00)

 INTRODUCTION
La vitamine D fait référence à groupe de sécostéroïdes lipo-
solubles qui améliorent l‘absorption du calcium, du fer, du 
magnésium, du phosphate et du zinc dans l’intestin. Chez 
l’homme, les composés les plus importants de ce groupe 
sont la vitamine D3 et la vitamine D2.1 La vitamine D3 est 
synthétisée naturellement dans la peau humaine exposée 
à la lumière ultraviolette, tandis que la vitamine D2 est 
principalement absorbée par voie alimentaire. La vitami-
ne D est transportée dans le foie, où elle est convertie en 
25-hydroxy-vitamine D. En médecine, un dosage sanguin 
de la 25-hydroxy-vitamine D est utilisé pour déterminer la 
concentration de vitamine D dans le corps. La concentration 
sanguine de 25-hydroxy-vitamine D (c.-à-d. les vitamines 
D2 et D3) est considérée comme le meilleur indicateur du 
statut en vitamine D. La carence en vitamine D est main-
tenant reconnue comme une épidémie mondiale.2 Presque 
toutes les cellules de notre corps ont des récepteurs pour la 
vitamine D, ce qui signifie qu’elles ont toutes besoin d‘une 
quantité « suffisante » de vitamine D pour pouvoir foncti-
onner correctement. Les risques pour la santé associés à une 
carence en vitamine D sont beaucoup plus graves qu’on ne 
le pensait auparavant. La carence en vitamine D est associ-
ée à diverses maladies graves : ostéoporose, ostéomalacie, 
sclérose en plaques, maladies cardio-vasculaires, compli-
cations de la grossesse, diabète, dépression, accidents va-
sculaires cérébraux, maladies auto-immunes, grippe, divers 
types de cancer, maladies infectieuses, maladie d’Alzheimer, 
obésité et augmentation de la mortalité, etc.3 
Le test ZuhauseTEST Vitamine D est un test immunochro-
matographique permettant la détection semiquantitative de 
la 25-hydroxy-vitamine D (25(OH)D) dans le sang total hu-
main prélevé au bout des doigts. Ce test fournit un résultat 
de diagnostic préliminaire et peut être utilisé pour dépister 
une carence en vitamine D.
Le ZuhauseTEST Vitamine D repose sur le principe de la liai-
son compétitive. Pendant le test, le mélange migre le long de 
la membrane chromatographique par capillarité. La zone de 
la ligne de test de la membrane est pré-enduite avec des an-
tigènes 25(OH) D. Pendant le test, le 25(OH) D présent dans 
l‘échantillon entre en compétition avec le 25(OH)D présent 
sur la ligne de test pour se lier avec la quantité limitée 
d’anticorps anti-25(OH)-vitamine D dans le conjugué. Plus 
la concentration de 25(OH)D dans l’échantillon est élevée, 
plus la ligne T devient claire. Le résultat est lu à l’aide du nu-
ancier fourni avec le kit. En tant que contrôle de procédure, 
une ligne colorée apparaît toujours dans la zone de la ligne 
de contrôle pour indiquer qu’un volume d’échantillon cor-
rect a été ajouté et que le test a été effectué correctement.

 CONTENU DU TEST
•	�� 1 Cassette de test [25(OH)D] avec 1 pipette dans un sa-

chet en aluminium
•	� 1 Tube contenant le tampon de dilution de l’échantillon
•	� 2 Dispositifs d’autoprélèvement

PROMISEMED HANGZHOU 
MEDITECH CO., LTD. 
No. 1388 Cangxing Street, 
Cangqian Community, 
Yuhang District, Hangzhou City, 
311121 Zhejiang, China

0197

•	 1 Compresse d’alcool
Baoying County Fukang Medical 
Appliance Co., Ltd. 
Guangyang road, 
Huangcheng town industrial area, 
Baoying County, Yangzhou, 
Jiangsu, 225800, China

0197

•  1 Notice d’utilisation
•  1 Nuancier
Matériel supplémentaire requis : 

•	 1 minuteur

 PRÉPARATION DU TEST 
Amenez la cassette de test et le tampon de dilution de 
l’échantillon à la température ambiante avant de commencer 
le test. Lavez-vous soigneusement les mains avec du savon et 
rincez-les à l’eau claire et tiède.

MODE D’EMPLOI
 EXÉCUTION DU TEST 
Lisez intégralement la notice d’utilisation avant d’effectuer 
le test. Une instruction étape par étape se trouve à la page 
suivante et décrit la réalisation du test.

 ÉVALUATION DES PERFORMANCES
Précision
Une évaluation clinique a été réalisée, en comparant les ré-
sultats obtenus avec le test ZuhauseTEST Vitamine D à un 
autre test rapide de vitamine D. L’étude clinique interne a 
été réalisée avec 90 échantillons de sang total et la précision 
globale est de 94,4 %.

Méthode  Méthode de référence 
(test rapide de la 
vitamine D)

Résul-
tat
complet

Zuhau-
seTEST 
Vitami-
ne D

Résultats Ca-
rence

Insuffi-
sant 

Suffi-
sant 

Carence 4 3 0 7
Insuffisant 0 53 2 55
Suffisant 0 0 28 28

Résultat complet 4 56 30 90

Précision
> 

99.9%
94.6 
%

93.3 
%

94.4 
%

 STOCKAGE ET STABILITÉ
Conserver le test dans un sachet scellé entre 2 °C et 30 °C. 
Le test est stable jusqu’à la date d’expiration imprimée sur le 
sachet scellé. Le test doit rester dans le sachet scellé jusqu’à 
son utilisation. NE PAS CONGELER. Ne pas utiliser après la 
date d’expiration.

 �AVERTISSEMENTS ET INFORMATIONS 
IMPORTANTES 

•	� Le test est réservé à un usage externe.
•	� ��Ne pas manger, boire ou fumer dans la zone où les échan-

tillons ou les kits sont manipulés.
•	� Conserver dans un endroit sec entre 2 °C et 30 °C (36 °F 

-86 °F) et éviter les zones trèshumides. Si le sachet en alu-
minium est endommagé ou ouvert, ne pas utiliser.

•	� Le résultat de ce test est une indication du statut en vita-
mine D. En cas de résultats ou de symptômes anormaux 
récurrents, consulter un médecin.

•	� Respecter scrupuleusement le temps demandé, sinon les 
résultats seront faussés.

•	� Utiliser le test une seule fois. La cassette de test ne doit pas 
être démontée et la fenêtre de test ne doit pas être touchée.

•	� Le kit ne doit pas être congelé ni utilisé après la date 
d’expiration imprimée sur l’emballage.

•	 Tenir hors de portée des enfants.
•	� Tous les composants de test doivent être éliminés confor-

mément aux réglementations locales.
•	� Le ZuhauseTEST Vitamine D ne fournit qu’un résultat ana-

lytique semi-quantitatif. Pour obtenir un résultat confirmé, 
une méthode d’analyse secondaire doit être utilisée.

•	� Il est possible que des erreurs techniques ou procédu-
rales ainsi que d’autres substances interférentes dans 
l’échantillon de sang total entraînent des résultats erronés.

•	� Comme pour tous les tests de diagnostic, tous les résul-
tats doivent être corroborés par les autres informations 
cliniques à la disposition du médecin.

•	� D’autres tests cliniquement disponibles sont nécessaires si 
des résultats incertains sont obtenus.

 �PLAGES DE RÉFÉRENCE BIOLOGIQUES 
ET BIBLIOGRAPHIE                                                                                                                    

Niveau de 
vitamine 
D 25 OH D

Plage de réfé-
rence (ng/ml)

Plage de réfé-
rence (nmol/L)

Carence 0-10 0-25

Insuffisant 10-30 25-75

Suffisant 30-100 75-250

Destiné à l’auto-test

Gebrauchsanweisung 
beachten

Follow instructions

Suivre les instructions

Seguir las instrucciones

IVD
In-vitro-Diagnostikum 

(Anwendung außerhalb des Körpers)

In vitro diagnostic medical device 
(for external use)

Diagnostic in vitro (usage externe) 

Producto sanitario para diagnóstico in vitro 
(uso externo)

Verwendbar bis (siehe Aufdruck Packung)

Best before (See imprint on package)

À utiliser avant  
 (voir l’impression sur l’emballage)

Consumir preferentemente antes de 
(ver impresión en el embalaje)

Bei Beschädigung nicht verwenden

Do not use if package is damaged

Ne pas utiliser si l‘emballage est endommagé   

No utilizar si el paquete está dañado

Bevollmächtigter in der Europäischen 
Gemeinschaft

Authorized representative in the European 
Community

Représentant autorisé dans la Communauté 
européenne

Representante autorizado en la Comunidad 
Europea

30°C

2°C

Bei 2-30°C trocken lagern. Nicht einfrieren.

Store at 2°C - 30°C. Do not Freeze.

Conserver dans un endroit sec entre 
2 et 30°. Ne pas congeler.

Almacenar a 2°C-30°C. No congelar.

1
Inhalt ausreichend für 1 Prüfung

Content sufficient for 1 test

Contenu suffisant pour 1 test

Contenido suficiente para 1 prueba

Hersteller

Manufacturer

Fabricant

Fabricante

Chargenbezeichnung
(siehe Aufdruck Packung)

Batchnumber (See imprint on package)

Numéro de lot (voir l’impression sur 
l’emballage)

Número de lote (ver impresión en el 
embalaje)

Achtung

Attention

 Attention 

Atención

Bestellnummer

Catalogue number

Numéro de commande

Número de catálogo

Importeur

Importer

Importateur

Importador

Nicht wiederverwenden

Do not reuse

Ne pas réutiliser

No reutilizar
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•	 1 alcohol swab
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•  1 Instruction for use
•	 1 color card
Additionally required:

•	 1 timer

 TEST PREPARATION                                                                                                                                   
Bring the test cassette and sample dilution buffer to room 
temperature before starting the test. Wash your hands tho-
roughly with soap and rinse them with clear, warm water.

 TEST PEFORMANCE                                                                                                                                 
Read the instructions for use completely before performing 
the test. A step-by-step instruction is provided on the next 
page and describes the test procedure.

 PERFORMANCE EVALUATION                                                                                                                                 
Accuracy
A clinical evaluation was conducted comparing the results 
obtained using the ZuhauseTEST Vitamin D with another 
Vitamin D rapid test. The in-house clinical trial included 90 
whole blood specimens. The results demonstrated with an 
overall accuracy of 94.4%.

Method Reference Method
(Vitamin D Rapid Test)

Total 
Results

Zuhause-
TEST
Vitamin D

Results Defici-
ent

Insuf-
ficient

Suffici-
ent

Deficient 4 3 0 7
Insufficient 0 53 2 55
Sufficient 0 0 28 28

Total Results 4 56 30 90

Accuracy
> 

99.9%
94.6 
%

93.3 
%

94.4 
%

 STORAGE AND STABILITY                                                                                                                                   
Store the test in the sealed pouch at 2-30 °C. The test is sta-
ble through the expiration date printed on the sealed pouch. 
The test must remain in the sealed pouch until use. DO NOT 
FREEZE. Do not use after the expiration date.

 WARNINGS AND IMPORTANT 
 INFORMATION                                                                                                                    
•	 �For self-testing in vitro diagnostic use only.
•	� Do not eat, drink or smoke in the area where the specimens 

or kits are handled.
•	� Store in a dry place at 2-30 °C (36-86 °F), avoiding areas 

of excess moisture. If the foil packaging is damaged or has 
been opened, please do not use.

•	 �The result of this test is an indication of the vitamin D status. 
In case of repeatedly abnormal results or symptoms, a doc-
tor must be consulted.

•	� Follow the indicated time strictly, otherwise the results may 
be inaccurate.

•	� Use the test only once. Do not dismantle and touch the test 
window of the test cassette.

•	� The kit must not be frozen or used after the expiration date 
printed on the package.

•	 Keep out of the reach of children.
•	� The used test should be discarded according to local regula-

tions.
•	�� The ZuhauseTEST Vitamin D provides only a semi-quan-

titative analytical result. A secondary analytical method 
must be used to obtain a confirmed result.

•	� It is possible that technical or procedural errors, as well as 
other interfering substances in the whole blood specimen 
may cause erroneous results.

•	� As with all diagnostic tests, all results must be considered 
with other clinical information available to the physician.

•	� Other clinically available tests are required if questionable 
results are obtained.

 �BIOLOGICAL REFERENCE RANGES AND    
LITERATURE                                                                                                                   

25-OH Vitamin 
D Level

Reference Range 
(ng/mL)

Reference Range 
(nmol/L)

Deficient 0-10 0-25

Insufficient 10-30 25-75

Sufficient 30-100 75-250

1. �Holick MF (March 2006). High prevalence of vitamin D 
inadequacy and implications for health.Mayo Clinic Pro-
ceedings. 81 (3): 353–73.

2. �Eriksen EF, Glerup H (2002). Vitamin D deficiency and 
aging: implications for general health and osteoporosis. 
Biogerontology. 3 (1-2): 73–7.

3. �Grant WB, Holick MF (June 2005). Benefits and require-
ments of vitamin D for optimal health: a review. Alterna-
tive Medicine Review.10 (2): 94–111.

 EXTRA INFORMATION                                                                                                                    
1.	�How does the Vitamin D test work? In medicine, a 25-hy-

droxy Vitamin D is the main storage form of vitamin D in 
the body. Therefore, the overall status of vitamin D can 
be determined by detecting the content of 25-hydroxy 
Vitamin D. 25-hydroxy Vitamin D level less than 30 ng/
mL in case of a positive result, indicates Vitamin D De-
ficiency or Insufficiency. Vitamin D supplements can be 
recommended in these cases.

2.	�When should the test be used? The clinical application of 
25-hydroxy Vitamin D is mainly for diagnosis, treatment 
and monitoring of rickets (children), osteomalacia, post-
menopausal osteoporosis and renal osteopathy. Vitamin D 
deficiency is also associated with many other diseases, in-
cluding cancer, cardiovascular disease, autoimmune disea-
ses, diabetes and depression. Monitor your vitamin D levels 
to determine whether to take vitamin D supplements. The 
Vitamin D Rapid Test can be used any time of the day. 

3.	�Can the result be incorrect? The results are accurate as 
far as the instructions are carefully respected. Neverthel-
ess, the result can be incorrect if the ZuhauseTEST Vita-
min D gets wet before test performing or if the quantity 
of blood dispensed in the sample well is not sufficient, 
or if the number of buffer drops are less than 2 or more 
than 3. The pipette included in the foil pouch allows for 
checking the correct amount of collected blood. Besides, 
due to immunological principles involved, there exist the 
chances of false results in rare cases. A consultation with 
the doctor is always recommended for such tests based 
on immunological principles.

4.	�How to interpret the test if the color and the intensity of 
the lines are different? Please refer to the illustration and 
compare the T line intensity with “Vitamin D Color card” 
provided with the kit.

5.	�If I read the result after 20 minutes, will the result be re-
liable? No. The result should be read at 10 minutes after 
adding the buffer. The result is unreliable after 20 minutes.

6.	�What do I have to do if the result is deficient or insuffici-
ent? If the result is deficient or insufficient, it means that 
the Vitamin D level in blood is less than 30 ng/mL and 
that you should consult a physician to show the test re-
sult. The physician will decide whether additional analysis 
should be performed. 

7.	�What do I have to do if the result is sufficient? If the 
result is sufficient, it means that the Vitamin D level is 
higher than or equal to 30 ng/mL and is within the nor-
mal range. A case of Vitamin D toxicity (hypercalcemia), 
though rare, but cannot be excluded based on such test 
results. However, if the symptoms persist, it is recommen-
ded to consult a physician.

Instructions English
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Prueba rápida para detectar una carencia 
de vitamina D (análisis de sangre total por 

punción en el dedo)Vitamina DES

INSTRUCCIONES DE USO Autoprueba
•	� Respete estrictamente el tiempo especificado, de lo cont-

rario los resultados se verán distorsionados.
•	� Use la prueba solo una vez. No se debe desmontar el casete 

de prueba ni tocar la ventana de prueba.
•	� No debe congelarse el kit, ni usarse después de la fecha de 

caducidad que aparece en el paquete. 
•	� Mantener fuera del alcance de los niños.
•	� La prueba usada debe desecharse cumpliendo con las re-

gulaciones locales. 
•	� El resultado del casete de ZuhauseTEST Vitamina D es un 

valor analítico semicuantitativo. Se debe utilizar un se-
gundo método analítico para confirmar el resultado. 

•	� Es posible que los resultados erróneos se deban a errores 
técnicos o de procedimiento, así como a sustancias interfe-
rentes enla muestra de sangre entera.

•	� Como es usual en todas las pruebas de diagnóstico, los 
resultados deben interpretarse de conjunto con otra infor-
mación clínica de la que pueda disponer el médico.

•	� En caso de obtener resultados cuestionables serán necesa-
rias otras pruebas clínicamente disponibles.

 �INTERVALO DE REFERECIA BIOLÓGICO 
Y LITERATURA                                                                                                                    

Nivel de 25-hid-
roxivitamina D

Rango de referen-
cia (ng/ml)

Rango de referen-
cia (nmol/L)

Deficiente 0-10 0-25

Insuficiente 10-30 25-75

Suficiente 30-100 75-250

1. �Holick MF (March 2006). High prevalence of vitamin D 
inadequacy and implications for health.Mayo Clinic Pro-
ceedings. 81 (3): 353–73.

2. �Eriksen EF, Glerup H (2002). Vitamin D deficiency and 
aging: implications for general health and osteoporosis. 
Biogerontology. 3 (1-2): 73–7.

3. �Grant WB, Holick MF (June 2005). Benefits and require-
ments of vitamin D for optimal health: a review. Alterna-
tive Medicine Review.10 (2): 94–111.

 INFORMACIÓN EXTRA 
1.	�¿Cómo funciona la prueba de vitamina D? La 25-hidroxivit-

amina D es la forma principal en que se almacena la vitamina 
D en el cuerpo. Por lo tanto, el estado general de la vitamina 
D en el cuerpo puede determinarse mediante la concentra-
ción de 25-hidroxivitamina D. Para resultados positivos de 
la prueba un nivel de 25-hidroxivitamina D inferior a 30 ng/
mL indica deficiencia o insuficiencia de vitamina D. En estos 
casos es usual recomendar suplementos de vitamina D.

2. �¿Cuándo debe usarse la prueba? La principal aplicación 
clínica de la prueba de 25-hidroxivitamina D es el diagnó-
stico, tratamiento y seguimiento del raquitismo (en niños), 
osteomalacia, osteoporosis posmenopáusica y osteopatía 
renal. También se relaciona la deficiencia de vitamina D con 
muchas otras enfermedades como el cáncer, padecimien-
tos cardiovasculares, condiciones autoinmunes, diabetes 
y depresión. Al controlar sus niveles de vitamina D puede 
determinar si es necesario consumir suplementos de esta 
vitamina. Puede realizarse la prueba rápida de vitamina D 
en cualquier momento del día. 

3. �¿El resultado puede ser incorrecto? En la medida en que 
se sigan cuidadosamente las instrucciones serán precisos los 
resultados. Sin embargo, el resultado puede ser incorrecto si 
se moja el ZuhauseTEST Vitamina D antes de usarlo o si la 
cantidad de sangre dispensada en el pocillo de muestra es in-
suficiente, o si la cantidad de gotas de tampón es inferior a 2 
o superior a 3. Usar el gotero capilar que viene en el paquete 
permite recolectar el volumen de sangre correcto. Además, 
debido a principios inmunológicos relevantes, en casos raros 
puede existir la posibilidad de resultados falsos. Siempre es 
recomendable consultar con el médico los resultados de pru-
ebas basadas en principios inmunológicos.

4. �¿Cómo interpretar la prueba si difieren el color y la inten-
sidad de las líneas? Vea la imagen y compare la intensidad 
de la línea T con la “Tarjeta de colores de concentración de 
vitamina D” que viene con el kit.

5. �Si interpreto el resultado después de 20 minutos, ¿será 
confiable la interpretación? No. El resultado debe inter-
pretarse 10 minutos después de agregar el tampón. No se 
puede confiar en la interpretación de un resultado después 
de 20 minutos.

6. �¿Qué tengo que hacer si el resultado es deficiente o insufi-
ciente? Si el resultado es malo o insuficiente, significa que el 
nivel de vitamina D en sangre es inferior a 30 ng/mL y que 
debe acudir a un médico para mostrarle el resultado de la 
prueba. El médico decidirá si se deben realizar otros análisis.

7. �¿Qué tengo que hacer si el resultado es suficiente? Si el 
resultado de la prueba es suficiente, el nivel de vitamina 
D es mayor o igual a 30 ng/mL, y se encuentra dentro del 
rango normal. Aunque es rara la toxicidad por vitamina D 
(hipercalcemia), no se puede excluir según los resultados de 
la prueba. Si los síntomas persisten, se recomienda consultar 
a un médico.

Instrucciones en español 
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•  1 manual de instrucciones
•  1 tarjeta de colores
Necesario también: 

•	 1 temporizador

 PREPARACIÓN DE LA PRUEBA 
Ponga el casete de prueba y el tampón de dilución de la muest-
ra a temperatura ambiente antes de iniciar la prueba. Use jabón 
para lavarse las manos y enjuáguelas con agua tibia limpia.

 RENDIMIENTO DE LA PRUEBA
Antes de realizar la prueba, lea completamente las instruc-
ciones de uso. Las instrucciones paso a paso que figuran a 
continuación describen cómo realizar la prueba.

 VALORACIÓN DEL RENDIMIENTO
Precisión
Se realizó una evaluación clínica comparando los resultados 
obtenidos usando la prueba de ZuhauseTEST Vitamina D con 
los de otra prueba rápida de vitamina D (prueba rápida de 
vitamina D). El ensayo clínico interno incluyó 90 muestras 
de sangre entera. Los resultados demostraron una precisión 
general del 94,4 %.

Método  Método de referencia 
(Prueba Rápida de 
Vitamina D) 

Resul-
tado 
total 

Zuhau-
seTEST 
Vitami-
na D

Result-
ados 

Defici-
ente 

Insufi-
ciente 

Sufici-
ente 

Deficiente 4 3 0 7
Insufici-
ente 

0 53 2 55

Suficiente 0 0 28 28
Resultado total 4 56 30 90
Precisión > 

99.9%
94.6 
%

93.3 
%

94.4 
%

 ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD
Almacenar en su paquete dentro de la bolsa sellada a tempe-
ratura ambiente o refrigerado (2-30 °C). La prueba es estable 
hasta la fecha de caducidad que aparece en la bolsa sellada. La 
prueba debe permanecer dentro la bolsa sellada hasta su uso. 
NO LA CONGELE. No usar después de la fecha de caducidad.

 �ADVERTENCIAS E INFORMACIÓN 
IMPORTANTE 

•	� La prueba sólo está pensada para su uso fuera del cuerpo.
•	� �No coma, beba ni fume dentro del área donde se manipu-

lan las muestras o se realizan los análisis.
•	� Almacenar en un lugar seco con una temperatura de 2-30 °C  

(36-86 °F). Deben evitarse zonas donde la humedad sea 
excesiva. Si la bolsa de papel de aluminio está dañada o 
abierta, no use el kit.

•	� La única finalidad de kit de prueba es el diagnóstico preli-
minar; la reiteración de resultados anormales debe consul-
tarse con un médico o un profesional de la medicina. 

 INTRODUCCIÓN
Se conoce como vitamina D al grupo de secosteroides lipo-
solubles responsables de aumentar la absorción intestinal de 
calcio, hierro, magnesio, fosfato y zinc. Los compuestos más 
importantes de este grupo para los humanos son la vitamina 
D3 y la vitamina D2.1 La piel humana produce naturalmente 
vitamina D3 al exponerse a la luz ultravioleta. Principalmen-
te se obtiene la vitamina D2 de los alimentos. La vitamina D 
se transporta al hígado donde se metaboliza como 25-hid-
roxivitamina D. El análisis de sangre de 25-hidroxivitamina 
D se usa en la medicina para determinar el nivel de vitamina 
D en el cuerpo. Se considera el mejor indicador del estado 
general de la vitamina D en el cuerpo a la concentración en 
sangre de 25-hidroxivitamina D (incluidas D2 y D3). En la 
actualidad, la deficiencia de vitamina D se reconoce como 
una epidemia mundial.2 Prácticamente todas las células del 
cuerpo humano cuentan con receptores de vitamina D, esto 
significa que todas necesitan un nivel „suficiente“ de vita-
mina D para funcionar apropiadamente. Los riesgos para la 
salud asociados con la deficiencia de vitamina D son mucho 
más graves de lo que se creía antiguamente. Se ha relacio-
nado la deficiencia de vitaminas con varias enfermedades 
graves: osteoporosis, osteomalacia, esclerosis múltiple, 
enfermedades cardiovasculares, complicaciones del emba-
razo, diabetes, depresión, accidentes cerebrovasculares, en-
fermedades autoinmunes, gripe, diferentes tipos de cáncer, 
enfermedades infecciosas, enfermedad de Alzheimer, obesi-
dad y aumento de la mortalidad, entre otras.3

El ZuhauseTEST Vitamina D es un inmunoensayo croma-
tográfico para la detección semicuantitativa de 25-hidroxi-
vitamina D (25(OH)D) en sangre humana total a partir de 
la yema del dedo. Esta prueba proporciona un resultado 
diagnóstico preliminar y puede utilizarse para detectar la 
deficiencia de vitamina D.
El inmunoensayo que se usa en la ZuhauseTEST Vitamina D 
está basado en el principio de unión competitiva. Al reali-
zar la prueba, la mezcla migra cromatográficamente hacia 
arriba por acción capilar sobre la membrana. Previamente 
se recubre la membrana con antígenos de 25-hidroxivitami-
na D en la zona de la línea de prueba de la tira. Al realizar 
la prueba, la 25-hidroxivitamina D presente en la muestra 
competirá con la 25-hidroxivitamina D revestida en la línea 
de prueba por una cantidad limitada de anticuerpos anti-
25-hidroxivitamina D en el conjugado. Mientras mayor sea 
la concentración de 25-hidroxivitamina D en la muestra, 
más intensa será la línea T. Se leerá el resultado tomando 
como referencia la tarjetade colores que viene con el kit.
Siempre aparecerá una franja de color en la región de la línea 
de control como método de control. Dicha línea indicará que 
se ha agregado el volumen adecuado de muestra y que la 
membrana la ha absorbido.

 CONTENIDO DE LA PRUEBA
•	� 1 casete de prueba [25(OH)D] con 1 pipeta en una bolsa 

de aluminio
•	 1 recipiente con tampón de dilución de muestras
•	 2 dispositivos de punción automáticos
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 VITAMIN D MANGELHAFT  
 VITAMIN D DEFICIENT
 CARENCE EN VITAMINE D
 DEFICIENCIA DE VITAMINA D                                                                                                                                
DE  Das Testergebnis deutet auf einen Vitamin-D-Mangel 
hin, wenn eine hell- bis dunkelrote Linie im Kontrollfeld (C) 
erscheint und eine T-Linie im Testfeld (T) zu erkennen ist, 
welche genauso dunkel oder dunkler als die 10 ng/ml Linie 
der Testkarte (obere T-Linie) ist. Um eine endgültige Diag-
nose zu erhalten, sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen.
EN  The test result indicates a Vitamin D deficiency if a light 
to dark red line appears in the control field (C) and a T-line is 
visible in the test field (T), which is as dark or darker than the 
10 ng/mL line on the test card (upper T-line). For a definitive 
diagnosis, you should consult your doctor.
FR  Le résultat du test indique une carence en vitamine D si 
une ligne rouge clair à foncé apparaît au niveau de la zone 
de contrôle (C) et une ligne T est visible au niveau de la zone 
de test (T), qui est aussi foncée ou plus foncée que la ligne 
10 ng/ml de la carte de test (ligne T supérieure). Consulter 
votre médecin pour établir un diagnostic définitif.
ES  El resultado de la prueba indica una deficiencia de vi-
tamina D si aparece una línea de color rojo claro a oscuro 
en el campo de control (C) y se puede reconocer una línea 
T en el campo de prueba (T), que es igual de oscura o más 
oscura que la línea de 10 ng/ml de la tarjeta de prueba (línea 
T superior). Para obtener un diagnóstico definitivo, debe 
consultar a su médico.

(C) (T)

 VITAMIN D UNZUREICHEND
 VITAMIN D INSUFFICIENT      
 QUANTITÉ SUFFISANTE DE VITAMINE D
 VITAMINA D INSUFICIENTE                                                                                                                         
DE  Das Testergebnis deutet auf eine unzureichende Menge 
an Vitamin D hin, wenn eine hell- bis dunkelrote Linie im 
Kontrollfeld (C) erscheint und eine T-Linie im Testfeld (T) zu 
erkennen ist, welche dunkler als die 30 ng/ml Linie (untere 
T-Linie) und heller als die 10 ng/ml Linie der Testkarte (obere 
T-Linie) ist. Die Intensität entspricht in etwa der abgebilde-
ten Linie bei „Unzureichend“ auf der Testkarte (mittlere T-
Linie). Um eine endgültige Diagnose zu erhalten, sollten Sie 
Ihren Arzt aufsuchen.
EN  The test result indicates an insufficient amount of Vita-
min D if a light to dark red line appears in the control field 
(C) and a T-line is visible in the test field (T), which is darker 
than the 30 ng/mL line (lower T-line) and lighter than the 10 
ng/mL line on the test card (upper T-line). The intensity of 
the T-line corresponds approximately to the „Insufficient“ 
line depicted on the test card (middle T-line). For a definitive 
diagnosis, you should consult your doctor.
FR  Le résultat du test indique une quantité insuffisante de 
vitamine D si une ligne rouge clair à foncé apparaît au ni-
veau de la zone de contrôle (C) et une ligne T est visible au 
niveau de la zone de test (T), qui est plus foncée que la ligne 
30 ng/ml (ligne T inférieure) et plus claire que la ligne 10 ng/
ml de la carte de test (ligne T supérieure). Consulter votre 
médecin pour établir un diagnostic définitif.
ES  El resultado de la prueba indica una cantidad insuficien-
te de vitamina D si aparece una línea de color rojo claro a 
oscuro en el campo de control (C) y una línea T en el campo 
de prueba (T), la cual es más oscura que la línea de 30 ng/
ml (línea inferior T) y más clara que la línea de 10 ng/ml de 
la tarjeta de prueba (línea superior T). La intensidad corres-
ponde aproximadamente a la línea mostrada como „Insufi-
ciente“ en la tarjeta de prueba (línea media T).

(C) (T)

 VITAMIN D AUSREICHEND    
 VITAMIN D SUFFICIENT
 QUANTITÉ SUFFISANTE DE VITAMINE D   
 VITAMINA D SUFICIENTE                                                                                                                          
DE  Das Testergebnis deutet auf eine ausreichende Menge 
an Vitamin D hin, wenn eine hell- bis dunkelrote Linie im 
Kontrollfeld (C) erscheint und eine T-Linie im Testfeld (T) zu 
erkennen ist, welche gleich stark oder heller als die 30 ng/ml 
Linie der Testkarte (untere T-Linie) ist.
Sollte sich keine T-Linie bilden, kann auch ein Überschuss an 
Vitamin D vorliegen. Sollten Symptome, welche auf einen 
Mangel hinweisen, weiterhin anhalten, empfehlen wir einen 
Arzt aufzusuchen.
EN  The test result indicates a sufficient amount of Vitamin D 
if a light to dark red line appears in the control field (C) and 
a T-line is visible in the test field (T), which is as intense or 
lighter than the 30 ng/mL line on the test card (lower T-line).
If no T-line appears, this may indicate an excess of Vitamin 
D. If symptoms suggestive of a deficiency persist, we recom-
mend consulting a doctor.
FR  Le résultat du test indique une quantité suffisante de vi-
tamine D si une ligne rouge clair à foncé apparaît au niveau 
de la zone de contrôle (C) et une ligne T est visible au niveau 
de la zone de test (T), qui est aussi foncée ou plus foncée 
que la ligne 30 ng/ml de la carte de test (ligne T inférieure). 
Si aucune ligne T ne se forme, un excès de vitamine D est 
possible. Si les symptômes indiquant une carence persistent, 
nous vous recommandons de consulter un médecin.
ES  El resultado de la prueba indica una cantidad suficiente 
de vitamina D si aparece una línea de color rojo claro a oscu-
ro en el campo de control (C) y una línea T en el campo de 
prueba (T), que es igual de intensa o más clara que la línea 
de 30 ng/ml de la tarjeta de prueba (línea inferior T).
Si no se forma una línea T, también podría haber un exceso 
de vitamina D. Si los síntomas que indican deficiencia persis-
ten, recomendamos consultar a un médico.

(C) (T) (C) (T)

 UNGÜLTIGES ERGEBNIS
 INVALID RESULT
 RÉSULTAT INVALIDE
 RESULTADO INVÁLIDO                                                                                                                                
DE  Wenn Sie keine Kontrolllinie (C) oder nur eine Testlinie 
(T) sehen, ist der Test nicht korrekt abgelaufen und ungültig. 
Überprüfen Sie, ob Sie alle Punkte der Gebrauchsanweisung 
genau befolgt haben. Führen Sie einen neuen Test mit einer 
neuen Blutprobe durch. Falls das Problem weiterhin besteht, 
stellen Sie die Verwendung des Testkits sofort ein und kon-
taktieren Sie Ihren örtlichen Händler.
EN  If no control line (C) appears or only a test line (T) is visi-
ble, the test has not been performed correctly and is invalid.
Please check whether you have followed all the instructions 
carefully. Conduct a new test using a fresh blood sample. If 
the issue persists, discontinue using the test kit immediately 
and contact your local distributor.
FR  Si vous ne voyez pas de ligne de contrôle (C) ou seu-
lement une ligne de test (T), alors le test n’a pas foncti-
onné correctement et le résultat n’est pas valide. Vérifiez 
si vous avez bien suivi toutes les instructions de la notice 
d’utilisation. Faites un nouveau test avec un nouvel échantil-
lon de sang. Si le problème persiste, arrêtez immédiatement 
d’utiliser le kit de test et contactez votre distributeur local.
ES  Si no ve una línea de control (C) o solo una línea de 
prueba (T), la prueba no se ha realizado correctamente y es 
inválida. Verifique si ha seguido todos los puntos de las in-
strucciones de uso con precisión. Realice una nueva prueba 
con una nueva muestra de sangre. Si el problema persiste, 
deje de usar el kit de prueba inmediatamente y contacte a 
su distribuidor local.

(C) (T) (C) (T)
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DE  Öffnen Sie den Beutel, entnehmen Sie die Testkassette 
sowie die Pipette und legen Sie diese auf eine saubere und 
ebene Fläche. Führen Sie den Test innerhalb einer Stunde 
durch. Die besten Ergebnisse erzielt man, wenn der Test 
unmittelbar nach dem Öffnen des Folienbeutels durchge-
führt wird.
EN  Open the pouch, remove the test cassette as well as the 
pipette and place it on a clean and level surface. Run the 
test within one hour and best results will be obtained if the 
test is performed immediately after opening the foil pouch.
FR  Ouvrez le sachet, sortez la cassette de test et la pipette 
du sachet et placez-la sur une surface propre et plane. Effec-
tuez le test dans l’heure qui suit. Les meilleurs résultats sont 
obtenus en effectuant le test immédiatement après avoir 
ouvert le sachet en aluminium.
ES  Abra la bolsa, saque el casete de prueba y la pipeta y 
colóquelo en una superficie limpia y horizontal. Los resul-
tados serán mejores si el ensayo se realiza inmediatamente 
después de abrir la bolsa de aluminio, pero en cualquier caso 
realice la prueba antes de una hora.

DE  Drehen Sie die Kappe der Stechhilfe vorsichtig ab und 
entsorgen Sie sie.

EN  Carefully twist off the cap of the lancing device and 
dispose of it.

FR  Retirez délicatement le bouchon du dispositif 
d’autoprélèvement et jetez-le.

ES  Gire con cuidado el capuchón del dispositivo de pun-
ción y deséchelo. 

DE  Verwenden Sie den mitgelieferten Alkoholtupfer, um 
die Fingerkuppe des Mittel- oder Ringfingers an der Ein-
stichstelle zu reinigen. Lassen Sie ihn an der Luft trocknen.

EN  Use the provided Alcohol pad to clean the fingertip 
of the middle or ring finger as the puncture site. Allow to 
air dry.

FR  Utilisez la compresse d’alcool fournie pour nettoyer le 
bout du doigt du majeur ou de l’annulaire au point de pon-
ction. Laissez sécher à l’air.

ES  Limpie el lugar de punción en el dedo medio o anular 
usando la pad de alcohol. Espere hasta que se seque al aire.

DE  Drücken Sie die Stechhilfe mit der Seite, an der die 
Kappe herausgezogen wurde, gegen den Finger. Nach Ge-
brauch zieht sich die Spitze automatisch und sicher zurück.

EN  Press the lancing device against the finger on the side 
where the cap was removed. After use, the tip will automa-
tically and safely retract.

FR  Pressez le côté d’où le bouchon a été retiré, contre le 
doigt. Après utilisation, la pointe se rétracte automatique-
ment et sûrement.

ES  Presione el dispositivo de punción contra el dedo con el 
lado del que se ha extraído el capuchón. La punta se retrae 
automáticamente de forma segura después de usarla. 

DE  Halten Sie die Hand leicht nach unten und massieren 
Sie sie, ohne die Einstichstelle zu berühren, in Richtung der 
Fingerspitze, um einen Blutstropfen zu gewinnen.

EN  Hold your hand slightly downward and massage it, wi-
thout touching the puncture site, towards the fingertip to 
obtain a drop of blood.

FR  Tenez légèrement la main vers le bas et massez vers le 
bout du doigt sans toucher le site de ponction pour faire 
apparaître une goutte de sang.

ES  Mantener la mano ligeramente hacia abajo y, sin tocar 
el punto de punción, masajear hacia la yema del dedo para 
obtener una gota de sangre.

DE  Bringen Sie die Spitze der Pipette in Kontakt mit dem 
Blut, ohne dabei den Finger zu berühren. Füllen Sie die Ka-
pillare bis zur angegebenen Linie mit Blut. Falls das Blut 
die angezeigte Linie nicht erreicht, können Sie Ihren Finger 
erneut massieren, um mehr Blut zu gewinnen. Vermeiden 
Sie Luftblasen.

EN  Bring the tip of the pipette into contact with the blood 
without touching the finger. Fill the capillary up to the indi-
cated line with blood. You may massage again your finger 
to obtain more blood if the blood does not reach the indi-
cated line. Avoid of air bubbles.

FR  Mettez la pointe de la pipette en contact avec le sang 
sans toucher le doigt. Remplissez le capillaire de sang 
jusqu’à la ligne indiquée. Si le sang n’atteint pas la ligne 
indiquée, vous pouvez masser à nouveau votre doigt pour 
obtenir plus de sang. Évitez les bulles d‘air.

ES  Ponga la punta de la pipeta en contacto con la sangre 
sin tocar el dedo. Llene el capilar con sangre hasta la línea 
indicada. Si la sangre no alcanza la línea indicada, puede 
masajear de nuevo el dedo para obtener más sangre. Evite 
las burbujas de aire.

DE  Geben Sie das komplette Blut mit Hilfe der Pipette in 
die Probenvertiefung (S) der Kassette. 

EN  Use the pipette to transfer the entire blood sample into 
the specimen well (S) of the cassette.

FR  Versez la totalité du sang à l’aide de la pipette dans le 
puits d’échantillon (S) de la cassette.

ES  Libere la muestra de sangre recolectada en el pocillo (S) 
del casete, apretando la perilla de goma. 

DE  Warten Sie kurz, bis das Blut vollständig in der Vertie-
fung aufgenommen wurde. Schrauben Sie den Deckel der 
Pufferflasche ab, geben Sie 2 Tropfen Puffer in die Puffer-
vertiefung (B) der Kassette.

EN  Wait for the blood to be totally dispensed in the well. 
Unscrew the cap of the buffer bottle and add 2 drops of 
buffer into the Buffer well (B) of the cassette.

FR  Attendez brièvement que le sang soit complètement 
absorbé dans le puits. Dévissez le bouchon du flacon tam-
pon, versez 2 gouttes de tampon dans le puits tampon (B) 
de la cassette.

ES  Espere a que toda la sangre se deposite en el pocillo. 
Desenrosque la tapa del vial de tampón y agregue 2 gotas 
de tampón en el pocillo (B) del casete y ponga.
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DE  Lesen Sie die Ergebnisse nach genau 10 Minuten ab. 
Vergleichen Sie die Intensität der T-Linie mit der beiliegen-
den Farbkarte, um Ihren Vitamin-D-Spiegel zu bestimmen. 
Nach 20 Minuten darf das Ergebnis nicht mehr interpretiert 
werden. 

EN  Read results exactly after 10 minutes. Compare the T 
line intensity with “Vitamin D Color card” provided with 
the kit to get the Vitamin D level in your blood. Do not 
interpret the result after 20 minutes.

FR  Lisez les résultats exactement après 10 minutes. Com-
parez l’intensité de la ligne T avec le nuancier fourni pour 
déterminer le niveau de vitamine D. Le résultat ne doit plus 
être interprété 20 minutes après.

ES  Lea el resultado transcurridos exactamente 10 minu-
tos. Para obtener el nivel de vitamina D en sangre compare 
la intensidad de la línea T con la “Tarjeta de colores de 
concentración de vitamina D” que viene junto con el kit. Si 
pasan 20 minutos no interprete el resultado.
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